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Sehr geehrter Teilnehmender!

Die rickUbersandten Objekttrager wurden unabhangig im Reviewprozess nach dem verdéffentlichten
Auswertemodus begutachtet. Der Objekttrager enthielt zum einen Gewebe und Zelllinien fir den Zertifikat-
relevanten Testteil des Ringversuches mit Proben, welche das Anforderungsprofil der alltaglichen Praxis
widerspiegeln (Testfalle). Zum anderen wurden in den Trainingsteil speziell ausgesuchte Grenzfalle
eingeschlossen, welche besonders hohe Anforderungen an die Sensitivitat und Diskriminationsfahigkeit der
durchgefuhrten Analysen stellen und damit empfindlichere Indikatoren der Qualitat der Nachweisverfahren sind
(Trainingsfalle).

Eine erfolgreiche Teilnahme am Ringversuch wurde ab 90 % im Testteil auf dem Zertifikat bescheinigt. Das
Ergebnis im Trainingsteil dient der weiteren Optimierung lhrer Farbeprotokolle, ist aber flr die Zertifikatvergabe
nicht relevant.

Sie haben am Ringversuch 2018 "HER-2/neu, Mammakarzinom" teilgenommen, der von lhnen erreichte
Prozentwert bei den Testfallen betragt:

90 %

Mit diesem Ergebnis wird eine erfolgreiche Teilnahme im Testteil des Ringversuches bescheinigt. Im Trainingsteil
mit schwierigen Grenzfallen haben Sie 79% erreicht.

Kurzkommentar und Vorschlage:

Die spezifische Anfarbung ist zumindest teilweise zu schwach, dadurch kommt es bei Grenzfallen zu einer
Erschwerten Auswertbarkeit bzw. EinbuRen. Guter, sauberer Farbehintergrund, keine Einschrankung der
Auswertbarkeit. Die Kernfarbung ist gut und hilfreich fur die Auswertung. Der Gewebeerhalt ist vollstandig
gegeben, keine Artefakte durch das Farbeprotokoll - sehr gut.

Leitendes Panelinstitut "QuiP Ringversuche Mamma und Ki-67"
Pathologisches Institut der MHH
Hannover, den 26.02.2019
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